
< 주요 온도일탈 사례 >

○ 백신관리 담당자 업무 미숙

 - 백신 보관장비의 적정온도(2~8℃) 미유지

 - 백신 보관장비 내부 온도기록장치의 알람기능 설정 오류, 온도일탈 알람 무시

 - 온도일탈 사고 발생 시 보고 지연

○ 백신 보관장비 이상

 - 냉장고 이상 작동 · 고장, 전원공급 불량(멀티탭 이용, 플러그 빠짐, 시설 정전 등)

 - 온도계 고장, 적정성능의 장비 미보유 등

< 강조사항 >

○ 백신관리 담당자는 「코로나19 백신 보관 · 수송관리 지침」에 따라 백신 관리

 - 지침의 내용을 숙지하고, 출력하여 백신보관 장비가 있는 곳에 비치

 - 백신 보관장비의 기본 관리법을 숙지하고 비상시 연락처 등을 장비 외부에 표시

 - 백신 보관장비의 정상작동 여부를 확인

○ 온도일탈 발생 즉시 보고절차에 따라 보고하고, 질병관리청의 회신이 있을 때까지 

임의폐기 하지 않고 냉장보관

  * 보고절차 : 접종기관 → 보건소 → 질병관리청

○ 하절기 온도상승 대비 백신 보관장비 내부의 온도변화 관리 철저

○ 붙임의 체크리스트를 활용하여 백신의 관리상태를 지속적으로 확인
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수    신  수신처 참조

참    조  

제    목  코로나19 예방접종 백신 보관 관리 철저 안내(중앙방역대책본부)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 중앙방역대책본부-9600(2023.8.11.)

3. 중앙방역대책본부에서는 코로나19 예방접종을 위해 보건소 및 위탁의료기관으

로 배송된 백신의 관리 미흡으로 인한 온도일탈 및 백신폐기 사례가 지속적으로 발생하고 있

음을 알리며, 백신의 온도일탈로 인한 폐기가 발생하지 않도록 다음의 강조사항을 전파해줄 

것을 안내해온 바, 귀회 소속회원들에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -



* 붙임 : 

1. 중앙방역대책본부 공문 1부.

2. 백신보관 냉장고 일일 체크리스트 1부. 끝.

대 한 의 사 협 회 장
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수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한

병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건의사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장


